X EVO°

INSTRUGAO DE USO
SONDA BIPOLAR EVO

Modelos:
EMSB_2100 1 unidade Sonda Bipolar

Indicacdo de uso/ Finalidade:

Indicado para captacdo e monitoramento nos nervos neurais, permitindo
verificar a integridade funcional das vias nervosas durante a cirurgia. Ajuda a
avaliar a resposta muscular em areas especificas do corpo, garantindo que as
estruturas criticas estejam preservadas. E especialmente utilizada para
localizar nervos e outras estruturas, minimizando riscos de danos acidentais
durante o procedimento.

Condicdes para armazenamento e transporte:

* Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta e de agentes
corrosivos. A temperatura do local deve estar entre 5°C e 30°C. O produto
pode ficar armazenado até a sua data de validade

+ Nao coloque sob a embalagem pesos ou volumes, pois os mesmos poderdao
trazer danos as caracteristicas técnicas do produto e comprometer a
integridade da embalagem;.

+ Transporte com cuidado e respeitando as normas estabelecidas para
transporte de produtos esterilizados, pois o transporte inadequado pode
comprometer a continuidade da integridade da embalagem e a qualidade do
produto oferecido pelo fabricante;

Condigdes para operagao:

+ Deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados, habilitados e
treinados.

+ Como o produto é fornecido estéril, sua embalagem deve ser aberta apenas
no momento pretendido ao uso.

* Antes de sua abertura, verifique a integridade da embalagem, garantindo
que a mesma ndo esteja com prometida. Caso a embalagem esteja
danificada/violada, ndo utilize o produto.

+ Durante o manuseio, evite a¢des que possam romper, rasgar, deformar a
haste, transmitir sujeira e umidade para a embalagem.

Adverténcias/ Precaugoes:

+ O manuseio deve ser realizado por profissionais qualificados, habilitados e
treinados;

+ A insercdo e o manuseio adequado do produto é importante para o
monitoramento seguro e preciso;

+ O produto é fornecido estéril. Sua esterilidade ndo estara garantida se a
embalagem estiver danificada ou aberta;

* Produto de uso Unico, ndo deve ser reutilizado;

* Proibido Reprocessar;

* A reutilizagdo desse produto pode causar contaminacao cruzada e infecces,
além de anular a garantia do produto;

+ Nao reesterilize o dispositivo médico, pois a sua reesterilizacdo pode resultar
em seu mal funcionamento;

+ N&o utilize o produto se a embalagem estiver danificada;

+ Nao utilize o produto se os componentes apresentarem danos (pontas do
eletrodo de agulha subdermal e da sonda torcidas, por exemplo);

+ O produto ndo deve ser utilizado se a data de validade presente no rétulo
estiver expirada;

* A EVO Medicina ndo se responsabiliza pelos danos, infeccbes e lesGes
causadas pelo uso inadequado do dispositivo médico.

Contraindicagbes:
+ Contraindicado para pacientes alérgicos ao aco inoxidavel.
* Proibido para pacientes que usam marcapassos cardiacos implantaveis

Efeitos Secundarios:
Vermelhiddo e inchaco da pele.

Instrucao de uso:

1. Selecione as sondas relacionadas e coloque-as na mesa de operacao.

2. Rasgue o saco de embalagem de acordo com as especificacdes.

3. Segure a alga com a mdo, em seguida, remova o tubo de protecdo e agora
nao permita que a sonda toque em qualquer objeto.

4. Insira o conector Din fémea na sonda para o dispositivo EEG/EMG/IONM
relacionado imediatamente.

5. Inicie o processo cirdrgico.

Seguranca e Eficacia do Produto:

Produto totalmente seguro se utilizado por profissional habilitado e
respeitando as especificagdes de uso descritas neste documento;

O ndo cumprimento dessas instrugdes causa o uso incorreto do dispositivo,
configurando mau uso e potencializando os riscos para o paciente.

Em caso de duvidas ou problemas, consulte sempre a EVO.

Descarte:

O descarte dos componentes deve ser realizado conforme o procedimento e
normativa vigentes, assim como 0s requisitos presentes na Resolucdo da
Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de mar¢o de 2018.

Simbolos utilizados:
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Limites de temperatura maxima e minima de armazenamento.
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